Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética 11234 
Sinônimos 


Aparelho de Anestesia para MRI 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 

Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, 
sendo constituído de seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador. Para este item deve ser apresentadas caracteristicas construtivas que permitam a 
aplicação correta e utilização segura do equipamento em ambientes que possuam Ressonância Nuclear Magnética. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 382.013,00 
Equipamento microprocessado para atender a pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, isento de materiais magnéticos, compatível com ambientes de Ressonância 
Magnéticas (MRI) de até 3 teslas. Alarme de proximidade do magneto da Ressonância Magnética. Transportável, com rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e 
bandeja para apoio de monitores. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Deve possuir no mínimo os modos 
ventilatórios do tipo volume controlado, pressão controlada, ventilação mandatória intermitente sincronizada, pressão de suporte, manual e espontânea. Deve possuir no mínimo os 
modos de monitoração incorporada para volume minuto expirado, volume corrente expirado, pressão de pico, pressão de platô, pressão média, curva de pressão de via aérea e ajuste 
de pausa inspiratória. Válvula APL graduada visualmente. Alarmes mínimo e máximo para volume minuto, FiO2, baixa pressão endotraqueal, alta pressão de via aérea, alarme de 
apnéia para ventilação mecânica e para ventilação manual. Rotâmetro de gases digital para administração de oxigênio, ar comprimido medicinal e óxido nitroso, com precisão de 
medição para o fluxo ajustado. Deve permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento 
para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 01 Vaporizador calibrado de engate rápido de 
Sevoflurano, 02 circuitos para paciente autoclaváveis, sendo um adulto e um pediátrico. 03 conjuntos de mangueiras sendo uma de O2, uma de N20 e uma de Ar Comprimido, 05 
sensores de fluxo único universal e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Bateria interna com autonomia mínima de 45 minutos. Opera em rede elétrica no 


modo bivolt automático. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): 
Definir material de construção adequado para ambientes de Ressonância Magnética 
Nuclear (materiais não magnéticos) e demais caracteristicas e recursos aplicados, de 
forma que o equipamento não seja atraído pelo campo magnético deste equipamento. 
Definir a quantidade mínima de gavetas; Definir se deve ter mesa de trabalho; Definir se 
deve ter prateleira superior para monitores (desejável); Possuir rodízios de borracha com 
freios; Características do bloco de fluxômetros do Equipamento: Fluxômetro para 
oxigênio de baixo e alto fluxo. Definir faixa de valores em ml/min: Baixo fluxo e Alto fluxo; 
Fluxômetro para óxido Nitroso (N20) de baixo e alto fluxo. Definir faixa de valores em 
ml/min: Baixo fluxo e Alto fluxo: Fluxômetro para ar comprimido. Fluxo: Definir faixa de 
valores em l/min; Permitir fluxo direto de oxigênio (flush); Segurança contra a falta de 
fluxo de oxigênio, ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de 25% de oxigênio 
na mistura 0O2/N20 é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio; Botão de 
oxigênio diferente dos demais, para uma pronta identificação deste; Chave seletora entre 
N20 e ar comprimido para a escolha do gás que será utilizado para a mistura com 02 
(esta chave impede a mistura simultânea entre os 3 gases); Características do 
vaporizador do Equipamento: Definir o tipo de vaporizador: multiagente ou calibrado; Se 
optar por vaporizador calibrado, definir quais e quantos serão necessários (ex. Isoflurano 
e Sevoflurano); Se optar por multiagente deve apresentar: Vaporizador microprocessado; 
Display eletrônico com tabela de concentrações versus fluxo de borbulhamento, 
(dispensa o uso da régua de cálculo); Características do ventilador pulmonar 
microprocessado para anestesia: Ventilador eletrônico para paciente adulto, pediátrico 
e/ou neonatal; Definir os modos de ventilação, sendo sugerido no mínimo SIMV/V e PCV; 
Definir se o ventilador será ciclado a tempo, podendo ser limitada a volume ou a pressão; 
Definir a frequência respiratória mínima, considerado de acordo a característica dos 
pacientes a serem atendidos (ex. 1 a 150 rpm); Definir o volume corrente mínimo (ex. 20 
a 2000 ml); Controle de PEEP (ex. O a 50 cm H20); Definir o fluxo inspiratório mínimo 
(ex. 10 a 90 I/min); Possibilidade para ser ligado em sistema anti-poluição; Definir a 
monitoração que o ventilador deve apresentar: Curva de pressão x tempo e volume x 
tempo; Volume corrente; Frequência respiratória; Relação I:E; Definir, se aplicável: 
Sistema de travamento das rodas do carrinho de suporte; Circuito do paciente, material e 
necessidade de autoclavagem; Mangueira para conexão dos gases ao aparelho; Sistema 
de engate rápido; Reguladores para rede canalizada de gases; Definir fonte (s) de 
alimentação: elétrica - tensão (V) / frequência (Hz) e /ou bateria (indicar autonomia 
horas). 


Ambientes 


Programa Estratégico / Componente 


Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. http://www.draeger.com (11)46894900 
KTK EXP. IMP. E COM. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. http://www .ktk.ind.br (11)29485900 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot(dsaude.gov.br 


